
Hecho en EE. UU.

®

®

UN (1) APÓSITO HEMOSTÁTICO DE 7,5 CM X 3,7 M (3 IN X 4 YD)
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ADVERTENCIAS: Solo para uso 
externo. No se garantiza la esterilidad 
si el empaquetado está dañado 
o abierto. Descarte el empaquetado si 
está dañado. Evite el contacto con los 
ojos. La reutilización causará riesgo 
de infección y pérdida de eficacia.
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MODO DE EMPLEO
1. Abra el 
empaquetado 
y retire la 
Combat Gauze. 
Conserve el 
empaquetado vacío.

2. Coloque la Combat 
Gauze dentro de la herida 
y utilícela para aplicar 
presión directamente sobre 
el origen de la hemorragia. 
Se puede requerir más de 
una Combat Gauze. 

RETIRO DEL PRODUCTO: 1. Retire suavemente la gasa de la herida. 2. Irrigar abundantemente la herida.

4. Envuelva y ate un vendaje para 
mantener la presión. Busque atención 
médica de inmediato. Muestre las 
instrucciones de RETIRO DEL 
PRODUCTO que se encuentran en el 
empaquetado al personal médico.

3. Siga aplicando 
presión durante 
3 minutos o hasta 
que la hemorragia 
se detenga. 

PARA EL USO POR PERSONAL DE EMERGENCIA ENTRENADO

No 
reutilizar

NSN 6510-01-562-3325

Para uso externo temporal para
 controlar hemorragias traumáticas
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